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Resumen:

Introducción:  Las endoprótesis actuales para tra-

tar aneurismas aórticos (AAA) requieren introductores 

de alto diámetro (18-25F) y se sustentan excluyendo el 

aneurisma, mediante la fuerza radial de stents metálicos. 

Objetivo: -

prótesis Ovation™ (TriVascular, EEUU) con aquellas 

disponibles en el mercado. 

Material y Método: Entre Noviembre 2009 y 

Ovation™ (Grupo 1). Grupo Control (2): diez pacientes 

tratados contemporáneamente con endoprótesis comer-

ciales. Ovation™ es tri-modular, de PTFE y nitinol con 

arterias renales mediante 2 anillos llenados con un polí-

mero durante el implante. Usa introductor 13-15F. Usa-

Philips-Allura. Comparamos: duración del procedimien-

to, hospitalización y complicaciones. Utilizamos test de 

Fisher exacto y t de student no pareado. 

-

-

Conclusiones: Los resultados con Ovation™ a cor-

to plazo son comparables con los de otras endoprótesis, 

-

el tratamiento endovascular del AAA.
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Introduction.

>15 mm. 

Objetive

Methods.

-

-

-

-

complications. We used Fisher exact test and unpaired t 

student test for comparisons. 

Results. -

-

secondary interventions.

Conclusions. -

patients for endovascular treatment.
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Introducción.

El tratamiento endovascular del aneurisma aórtico abdo-

minal (AAA) implica el implante de un dispositivo que 

aneurismático, eliminando los efectos de la presión arterial 

sobre la pared aórtica debilitada, para evitar una eventual 

Todos los sistemas disponibles se componen de un esque-

leto metálico y de un tubo bifurcado de dacrón o PTFE que 

se ensambla dentro de la aorta. La endoprótesis es introdu-

cida a través de la arteria femoral, contenida dentro de un 

introductor de calibre 18-25 F. 

A 20 años del primer implante (1) se han encontrado di-

versas limitantes anatómicas o mecánicas para la aplica-

ción universal de esta forma de tratamiento, entre otros, el 

numerosos pacientes presentan vasos de acceso de diáme-

18F. Los componentes de la endoprótesis pueden presentar 

AAA, o el ensamble entre los componentes puede sufrir 

desconexión, lo que puede determinar la ruptura del AAA 

buscan minimizar esta limitante, optimizando la estuctura 

-

do, miniaturizando hasta donde es posible el calibre del 

sistema introductor  etc. (5-8).

En el presente estudio estudio comparamos los resultados 

hasta un año de implante del dispositivo Ovation™ (Tri-

similar de pacientes, tratados contemporáneamente con en-

doprótesis comercialmente disponibles. Esta es la primera 

aplicación clínica de Ovation™ a nivel mundial.

Material y método. 

-

cientes portadores de AAA. Diez pacientes (Grupo 1) fue-

ron tratados mediante la endoprótesis Ovation™, como 

-
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-

informado.

AAA durante el mismo período, seleccionando el caso más 

utilizamos endoprótesis comercialmente disponibles (Ze-

nith®, EEUU; Endurant®, EEUU;  Excluder®, EEUU) 

Tabla I. 

mm de diámetro en su elemento principal (cuerpo aórtico), 

construida de PTFE y nitinol. Tiene un stent barbado proxi-

-

-

to del implante con un dispositivo autoinyector.

-

ne otros elementos metálicos. Las ramas se ensamblan en 

forma convencional, con una sobreposición de 30 mm con 

el cuerpo protésico. El extremo proximal de éstas tiene un 

entre 10 a 22 mm. El elemento principal de la endoprótesis 

(13-15F, diámetro externo) y las ramas en un introductor 

por denudación femoral (11), en un pabellón híbrido habi-

-

-

miento, volumen de transfusión, el tiempo de hospitaliza-

ción, el tiempo de permanencia en el servicio de recupera-

-

ner dentro de los primeros 30 días, a los 6 y 12 meses del 

implante.

Todas las variables contínuas se expresan en mediana ± 

student no pareado.

Resultados

-

-

levemente mayor. No hubo diferencia en el tamaño del 

en todos los pacientes sin contratiempo. Los resultados pre 

y postoperatorios se resumen en la Tabla II. No hubo mor-

talidad perioperatoria. No se presentaron complicaciones. 

y de extremidades inferiores, resuelto espontáneamente y 

sin secuelas.

*   Endoprótesis Ovation™

** Endoprótesis Zenith®, Endurant®, Excluder®

     (Mediana± desv. Std.) 

	
   	
  	
   *	
   **	
  

n	
  	
   	
  	
   10	
   10	
   -

Edad	
  (años)	
   	
  	
   72,3±8,1	
   71,1±5,3	
   0,701

Hombres	
   	
  	
   9/10	
   9/10	
   0,526

ASA	
  III	
   	
  	
   4/10	
   5/10	
   0,315

Enfermedad	
  Coronaria	
   	
  	
   2/10	
   4/10	
   0,243

Hipertensión	
  Arterial	
   	
  	
   4/10	
   8/10	
   0,075

Diabetes	
  Mellitus	
   	
  	
   1/10	
   4/10	
   0,135

Tabaquismo	
   	
  	
   5/10	
   6/10	
   0,315

Diámetro	
  AAA	
  (mm)	
   	
  	
   51,3±5,1	
   55,2±9,3	
   0,263

Diámetro	
  Cuello	
  (mm)	
   	
  	
   21,8±1,8	
   21,2±2,5	
   0,598

Largo	
  del	
  Cuello	
  (mm)	
   	
  	
   20±7,1	
   33,4±15,4	
   0,035

Diámetro	
  Acceso	
  Arterial	
  (mm)	
   6,9±2,0	
   7,6±1,1	
   0,68

Hematocrito	
  (%)	
   	
  	
   40,5±5,6	
   43,1±5,1	
   0,34

Creatinina	
  (mg%)	
   	
  	
   1,07±0,3	
   0,93±0,2	
   0,036

Tabla	
  I:	
  	
  Características	
  de	
  Clínicas	
  de	
  los	
  Pacientes	
  

GRUPO	
  1 GRUPO	
  2 p

Figura	
  1	
  	
  Comparación	
  del	
  largo	
  del	
  cuello	
  
aneurismático	
  entre	
  Grupo	
  1	
  y	
  2.
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-

de liberación de este nuevo dispositivo. La estadía hospi-

-

permanencia en UTI  fue más breve para los pacientes del 

-

necesidad de re-intervenciones. El diámetro del AAA se 

Ovation™ que han alcanzado o sobrepasado dicho tiempo 

Discusión

De acuerdo a los criterios de selección convencionales, 

muchos pacientes no cumplen los requisitos mínimos de 

es más frecuente mientras mayor es el diámetro y la exten-

-

las características del acceso vascular femoral y/o ilíaco, el 

o de pequeño calibre, como es el caso de muchas pacien-

tes de sexo femenino.

El dispositivo Ovation™ en evaluación ha incorporado 

estas limitaciones. Al contener menor cantidad de metal 

en la estructura de su componente corporal, se ha reducido 

-

la presente serie.

-

acomodan al perímetro del cuello aórtico. Este sistema ha 

permitido tratar con éxito casos con cuello infrarenal tan 

controlado a la vez de simple, para una localización exacta 

del dispositivo al nivel deseado.

-

cacia en esta serie inicial, son en todo comparables  a los 

obtenidos en los pacientes tratados con los dispositivos 

actualmente disponibles en Chile, sin presentar fallas que 

tamaño del saco aneurismático, prueba inequívoca de la 

exclusión y despresurización del aneurisma.

 Estimamos que el dispositivo evaluado contri-

buirá a expandir el espectro de pacientes actualmente sus-

ceptibles de tratamiento endovascular de su AAA.

*   Endoprótesis Ovation™

** Endoprótesis Zenith®, Endurant®, Excluder®

     (Mediana± desv. Std.)

 

	
   	
  	
   *	
   **	
  

n	
   	
  	
   10	
   10	
  

Mortalidad	
   	
  	
   0/10	
   0/10	
   1

Complicaciones	
  médicas	
  	
  	
   0/10	
   0/10	
   1

Tiempo	
  Operatorio	
  (hrs)	
   	
  	
   2,12±0,7	
   2,0±0,62	
   0,604

Transfusión	
  (250	
  cc/unidad)	
   1/10	
   2/10	
   0,394

Estada	
  en	
  UCI	
  (hrs)	
   	
  	
   19,6±2,2	
   27±9±11,4	
   0,451

Estada	
  Post	
  Operatoria	
  (hrs)	
   44,5±10,7	
   49,5±32,8	
   0,109

Tiempo	
  de	
  Seguimiento	
  (meses)	
   7,6±2,7	
   7,5±2,6	
   0,887

Endoleak	
  	
  1	
  o	
  3	
   	
  	
   0/10	
   0/10	
   1

Conversión	
  a	
  Cirugía	
  abierta	
   0/10	
   0/10	
   1

Procedimiento	
  Secundario	
   0/10	
   0/10	
   1

Tabla	
  II:	
  Resultados	
  Per	
  y	
  Postoperatorios

GRUPO	
  1 GRUPO	
  2 p

Figura	
  2:	
  Reducción	
  del	
  tamaño	
  del	
  AAA	
  	
  a	
  los	
  30	
  	
  y	
  
180	
  días.	
  Endoprótesis	
  Ovation™
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